
 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Люксметр LXP-1 не имеет функции автоматического выбора поддиапазона 

измерений. Переключение между поддиапазонами: 400,0 Люкс; 4 000 Люкс; 40 000 Люкс;  400 000 

Люкс; производится вручную с использованием клавиши RANGE. 

Для проведения измерений, с сохранением заявленных метрологических характеристик, 

необходимо  после получения результата проверить соответствие показаний и  установленного 

поддиапазона. Измеренные значения освещенности следует фиксировать только после установки 

минимально возможного поддиапазона работы люксметра. 

Например: после проведения измерений на дисплее отобразилось 75 Люкс, при выбранном 

поддиапазоне - 4000 Люкс. Но данное значение возможно точнее измерить на поддиапазоне 400 

Люкс. Необходимо повторить измерение, предварительно переключившись на поддиапазон 400 

Люкс. 
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