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ПРИЛОЖЕНИЕ А (Рекомендуемое) 

 

Протокол результатов поверки мер сопротивлений петли короткого замыкания многозначных 

ММС-01. 

 

Внешний осмотр:         

Проверка электрического сопротивления изоляции:      

Проверка электрической прочности изоляции:       

Определение среднего значения начального сопротивления: 

Общие разъемы Декада А Декада B 

R01 =   Ом R01A =   Ом R01B =   Ом 

R02 =   Ом R02A =   Ом R02B =   Ом 

R03 =   Ом R03A =   Ом R03B =   Ом 

R04 =   Ом R04A =   Ом R04B =   Ом 

R0 = 
 

Ом R0A = 
 

Ом R0B = 
 

Ом 

 

Определение вариации начального сопротивления: 

DR0 =  Ом DR0A =  Ом DR0B =  Ом 

 

Таблица А.1 – Определение абсолютной погрешности воспроизведения электрического 

сопротивления (общие разъемы). 

 

Поверяемые точки 
Значения воспроизводимой 

величины 
Результаты поверки 

Заключение о 
соответствии 

№ Декада 

Установ-
ленное 

значение 
Rном 

Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Показания 
R 

Действи-
тельное 
значение 

Rд 

Предел 
допустимой 
погрешно-

сти ±∆R 

Погрешность 

ΔR 
Соответствует 

  Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом   

1 

x 0,01 

0,0100 0,0099 0,0101    0,0001   

2 0,0200 0,0198 0,0202    0,0002   

3 0,0300 0,0297 0,0303    0,0003   

4 0,0400 0,0396 0,0404    0,0004   

5 0,0500 0,0495 0,0505    0,0005   

6 0,0600 0,0594 0,0606    0,0006   

7 0,0700 0,0693 0,0707    0,0007   

8 0,0800 0,0792 0,0808    0,0008   

9 0,0900 0,0891 0,0909    0,0009   

10 0,1000 0,0990 0,1010    0,0010   

1 

x 0,1 

0,1000 0,0999 0,1001    0,0001   

2 0,2000 0,1998 0,2002    0,0002   

3 0,3000 0,2997 0,3003    0,0003   

4 0,4000 0,3996 0,4004    0,0004   

5 0,5000 0,4995 0,5005    0,0005   

6 0,6000 0,5994 0,6006    0,0006   

7 0,7000 0,6993 0,7007    0,0007   

8 0,8000 0,7992 0,8008    0,0008   

9 0,9000 0,8991 0,9009    0,0009   

10 1,0000 0,9990 1,0010    0,0010   
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Продолжение таблицы А.1 

Поверяемые точки 
Значения воспроизводимой 

величины 
Результаты поверки 

Заключение о 
соответствии 

№ Декада 

Установ-
ленное 

значение 
Rном 

Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Показания 
R 

Действи-
тельное 
значение 

Rд 

Предел 
допустимой 
погрешно-

сти ±∆R 

Погрешность 
ΔR 

Соответствует 

  Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом   

1 

x 1 

1,0000 0,9995 1,0005    0,0005   

2 2,0000 1,9990 2,0010    0,0010   

3 3,0000 2,9985 3,0015    0,0015   

4 4,0000 3,9980 4,0020    0,0020   

5 5,0000 4,9975 5,0025    0,0025   

6 6,0000 5,9970 6,0030    0,0030   

7 7,0000 6,9965 7,0035    0,0035   

8 8,0000 7,9960 8,0040    0,0040   

9 9,0000 8,9955 9,0045    0,0045   

10 10,0000 9,9950 10,0050    0,0050   

1 

x 10 

10,0000 9,9950 10,0050    0,0050   

2 20,0000 19,9900 20,0100    0,0100   

3 30,0000 29,9850 30,0150    0,0150   

4 40,0000 39,9800 40,0200    0,0200   

5 50,0000 49,9750 50,0250    0,0250   

6 60,0000 59,9700 60,0300    0,0300   

7 70,0000 69,9650 70,0350    0,0350   

8 80,0000 79,9600 80,0400    0,0400   

9 90,0000 89,9550 90,0450    0,0450   

10 100,0000 99,9500 100,0500    0,0500   

 

Таблица А.2 – Определение абсолютной погрешности воспроизведения электрического 

сопротивления (отдельные разъемы декады А). 

 

Поверяемые точки Значения воспроизводимой величины Результаты поверки 
Заключение о 
соответствии 

№ Декада 

Установ-
ленное 

значение 
Rном 

Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Показания 
R 

Действи-
тельное 
значение 

Rд 

Предел до-
пустимой 

погрешности 

±∆R 

Погреш-
ность 

ΔR 
Соответствует 

  Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом   

1 

x 0,01 

0,0100 0,0099 0,0101    0,0001   

2 0,0200 0,0198 0,0202    0,0002   

3 0,0300 0,0297 0,0303    0,0003   

4 0,0400 0,0396 0,0404    0,0004   

5 0,0500 0,0495 0,0505    0,0005   

6 0,0600 0,0594 0,0606    0,0006   

7 0,0700 0,0693 0,0707    0,0007   

8 0,0800 0,0792 0,0808    0,0008   

9 0,0900 0,0891 0,0909    0,0009   

10 0,1000 0,0990 0,1010    0,0010   
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Таблица А.3 – Определение абсолютной погрешности воспроизведения электрического 

сопротивления (отдельные разъемы декады B). 

 

Поверяемые точки Значения воспроизводимой величины Результаты поверки 
Заключение о 
соответствии 

№ Декада 

Установ-
ленное 

значение 
Rном 

Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Показания 
R 

Действи-
тельное 
значение 

Rд 

Предел до-
пустимой 

погрешности 

±∆R 

Погреш-
ность 

ΔR 
Соответствует 

  Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом   

1 

x 0,1 

0,1000 0,0999 0,1001    0,0001   

2 0,2000 0,1998 0,2002    0,0002   

3 0,3000 0,2997 0,3003    0,0003   

4 0,4000 0,3996 0,4004    0,0004   

5 0,5000 0,4995 0,5005    0,0005   

6 0,6000 0,5994 0,6006    0,0006   

7 0,7000 0,6993 0,7007    0,0007   

8 0,8000 0,7992 0,8008    0,0008   

9 0,9000 0,8991 0,9009    0,0009   

10 1,0000 0,9990 1,0010    0,0010   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Рекомендуемое) 

 

Протокол результатов поверки мер сопротивлений петли короткого замыкания многозначных 

ММС-1. 

 

Внешний осмотр:         

Проверка электрического сопротивления изоляции:      

Проверка электрической прочности изоляции: 

Определение среднего значения начального сопротивления: 

R01 =   Ом 

R02 =   Ом 

R03 =   Ом 

R04 =   Ом 

R0 =  Ом 

 

Определение вариации начального сопротивления: 

DR0 =  Ом 

 

Таблица Б.1 – Определение абсолютной погрешности воспроизведения электрического 

сопротивления.  
 

Поверяемые точки 
Значения воспроизводимой 

величины 
Результаты поверки 

Заключение о 
соответствии 

№ Декада 

Установ-
ленное 

значение 
Rном 

Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Показания 
R 

Действи-
тельное 
значение 

Rд 

Предел 
допустимой 
погрешно-

сти ±∆R 

Погрешность 

ΔR 
Соответствует 

  Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом   

1 

x 0,1 

0,1000 0,0999 0,1001   0,0001   

2 0,2000 0,1998 0,2002   0,0002   

3 0,3000 0,2997 0,3003   0,0003   

4 0,4000 0,3996 0,4004   0,0004   

5 0,5000 0,4995 0,5005   0,0005   

6 0,6000 0,5994 0,6006   0,0006   

7 0,7000 0,6993 0,7007   0,0007   

8 0,8000 0,7992 0,8008   0,0008   

9 0,9000 0,8991 0,9009   0,0009   

10 1,0000 0,9990 1,0010   0,0010   

1 

x 1 

1,0000 0,9995 1,0005   0,0005   

2 2,0000 1,9990 2,0010   0,0010   

3 3,0000 2,9985 3,0015   0,0015   

4 4,0000 3,9980 4,0020   0,0020   

5 5,0000 4,9975 5,0025   0,0025   

6 6,0000 5,9970 6,0030   0,0030   

7 7,0000 6,9965 7,0035   0,0035   

8 8,0000 7,9960 8,0040   0,0040   

9 9,0000 8,9955 9,0045   0,0045   

10 10,0000 9,9950 10,0050   0,0050   
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Продолжение таблицы Б.1. 

 

Поверяемые точки 
Значения воспроизводимой 

величины 
Результаты поверки 

Заключение о 
соответствии 

№ Декада 

Установ-
ленное 

значение 
Rном 

Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Показания 
R 

Действи-
тельное 
значение 

Rд 

Предел 
допустимой 
погрешно-

сти ±∆R 

Погрешность 

ΔR 
Соответствует 

  Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом   

1 

x 10 

10,0000 9,9950 10,0050   0,0050   

2 20,0000 19,9900 20,0100   0,0100   

3 30,0000 29,9850 30,0150   0,0150   

4 40,0000 39,9800 40,0200   0,0200   

5 50,0000 49,9750 50,0250   0,0250   

6 60,0000 59,9700 60,0300   0,0300   

7 70,0000 69,9650 70,0350   0,0350   

8 80,0000 79,9600 80,0400   0,0400   

9 90,0000 89,9550 90,0450   0,0450   

10 100,0000 99,9500 100,0500   0,0500   

1 

x 100 

100,00 99,95 100,05   0,0500   

2 200,00 199,90 200,10   0,1000   

3 300,00 299,85 300,15   0,1500   

4 400,00 399,80 400,20   0,2000   

5 500,00 499,75 500,25   0,2500   

6 600,00 599,70 600,30   0,3000   

7 700,00 699,60 700,35   0,3500   

8 800,00 799,60 800,40   0,4000   

9 900,00 899,55 900,45   0,4500   

10 1000,00 999,50 1000,50   0,5000   

1 

x 1000 

1000,00 999,50 1000,50   0,5000   

2 2000,00 1999,00 2001,00   1,0000   

3 3000,00 2998,50 3001,50   1,5000   

 


